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зробити висновок про можливість його використання для вивчення розділу
«Обробка  графічної  інформації.  Програми  для  роботи  з  векторною  графі-
кою»,  тому  було  розроблено  комплекс  завдань  для  практичних  робіт,  які
можна  використовувати  під  час  проведення  занять  як  у  міжшкільних  на-
вчально-виробничих комбінатах, так і загальноосвітніх навчальних закладах. 
На сьогодні повністю відмовитись від “закритих” комерційних програм
неможливо – але вибір є очевидним: переходити на Вільне (Відкрите) ПЗ у
всіх випадках ефективніше, коли воно не поступається за функціональністю
“закритому” комерційному ПЗ, або коли виграє у “закритого” комерційного
ПЗ за співвідношенням “ціна – функціональність”.
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Останніми  роками  все  більшої  актуальності  набуває  питання  повірки  та
перевірки герметичності лічильників газу,  оскільки багато з них вже відпра-
цювали регламентований чинними документами України термін до моменту
обов'язкової  перевірки  органами  Держстандарту  їх  метрологічних
характеристик [1]. 
Аналіз  літератури  з  питань  перевірки  герметичності  лічильників  газу
показав,  що  існує  широке  різноманіття  методів  контролю  загальної  та
локальної негерметичності [2], зокрема вакуумні методи, метод накопичення
контрольного  газу  при  атмосферному  тиску  та  метод  спаду  тиску  для
перевірки  герметичності.  Виходячи  із  проведеного  аналізу,  для  реалізації
системи  автоматизованої  перевірки  герметичності  лічильників  газу  було
обрано метод спаду тиску, оскільки він забезпечує високу точність перевірки,
вищу швидкість перевірки та нижче енергоспоживання у порівнянні з іншими
методами контролю герметичності.
Система  автоматизації  складається  з  апаратного  контролера  системи
вимірювання та високорівневого програмного забезпечення для контролю та
керування  технологічним  процесом.  Проектування  інтерфейсного
програмного  забезпечення  таких  систем  зазвичай  здійснюється  з
використанням  інтегрованих  середовищ  швидкої  розробки,  зокрема
наприклад,  за  допомогою Embarcadero  RAD Studio  [3],  яке  поєднує  в  собі
Embarcadero Delphi та Embarcadero C++ Builder. Одним із основних недоліків
використання  згаданого  середовища  є  його  висока  вартість.  Зважаючи  на
сьогоднішню  економічну  ситуацію  в  Україні,  під  час  реалізації  подібних
проектів особливо гостро стоїть питання зниження вартості розробки. Одним
із  способів  економії  фінансових  затрат  під  час  розробки  є  можливість
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використання  вільного  програмного  забезпечення  як  на  рівні  операційних
систем, так і середовищ розробки.
Зараз  існує  велике  різноманіття  середовищ  швидкої  розробки,  які
розповсюджуються з відкритою ліцензією. Серед основних можна виділити
такі: Qt Greator [4], MSE та Net Beans IDE з використанням інструменту GUI
Builder.
Для  розробки  програмного  забезпечення  системи  перевірки  гермети-
чності  лічильників  газу  було  обрано  Qt  Creator.  Це  середовище  розробки
містить  редактор  коду,   довідку,  графічні  засоби Qt  Designer  і  можливість
зневадження  застосунків.  Перевагою  цього  середовища  розробки  є  мож-
ливість створювати діалоги і  форми «мишею» з  використанням засобів  Qt
Designer.  Ідеологія  створення  форм  у  Qt  [5]  базується  на  використанні
менеджерів розташування, котрі надають «гумовий» дизайн, за якого розмір і
розташування  елементів  форм  визначаються  автоматично,  що  значно
прискорює розробку графічного інтерфейсу. Також у комплекті постачання Qt
є  Qt  Linguist  –  графічна  утиліта,  що  дає  змогу  спростити  локалізацію  і
забезпечити  інтернаціоналізацію  програми,  та  Qt  Assistant  –  довідкова
система Qt, що спрощує роботу з документацією для бібліотеки та дає змогу
створювати крос-платформну довідку для ПЗ, що розробляється на основі Qt.
Qt  дає  змогу  виконувати  розроблене  ПЗ  на  більшості  сучасних
операційних систем, просто копіюючи текст програми для кожної операційної
системи без зміни коду.
Отже,  проведений  аналіз  можливостей  застосування  ВПЗ  для  систем
автоматизації  показав,  що  на  сьогоднішній  день  перелік  вільних  засобів
розробки  є  широким.  Їх  функціональність  свідчить  про
конкурентоспроможність  в  порівнянні  з  комерційними  засобами,  а  отже
використання  ВПЗ  дає  змогу реалізувати  необхідну  функціональність  для
виконання поставленого завдання. Застосування ВПЗ також дає можливість
знизити фінансові затрати у разі розробки програмних рішень, що особливо
актуально в теперішній час. 
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